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Fabry-Perot-Interferometer für Präzisionslängenmessungen 





Laserinterferometer werden wegen ihrer hohen Auflösung und großen Messbereichen immer 
mehr für Präzisionslängenmessungen eingesetzt, beispielsweise in der Präzisionsmechanik, 
Nanometrologie und Präzisionspositionierung. Die Tendenz zeigt, dass insbesondere in der 
Feinmechanik das Laserinterferometer immer mehr erforderlich wird, um die 
Präzisionsanforderung bis zum Submikrometerbereich erfüllen zu können.  
Fabry-Perot-Interferometer (FPI) werden oft als Spektrum-Analysatoren oder zur 
Längenmessungen im kleinen Messbereich eingesetzt [1,2,3]. Zur Längenmessungen in großen 
Messbereichen darf der Messspiegel des FPI während der Messung nicht verkippen. Mit Hilfe 
einer aktiven Winkelregelung kann dies ermöglicht werden. 
In dieser Arbeit werden theoretische Analysen des optischen Aufbau des FPI, der Einfluss der 
Verkippung und des Einfallswinkels, die Gestaltung der Winkelmessung und –regelung, 
Vorstellungen von möglichen Signalverarbeitungssystemen sowie erste experimentelle 
Untersuchungen dargestellt. Es wird gezeigt, dass dieser Ansatz eine gute Basis für weitere 





Die zur Längenmessung verwendeten Interferometer können in Homodyn- und Heterodyn-
Interferometer untergliedert werden. Allgemein beruhen sie auf dem Prinzip des Michelson-
Interferometers. Gengenüber Heterodyn-Interferometern hat das Homodyn-Interferometer 
einige Vorteile, wie z.B. der einfachere optische Aufbau. Von Nachteil ist beispielsweise die 
Amplitudenabhängigkeit. Zur Minimierung von Messfehlern können zusätzlich eine Modulation 
des Gangunterschiedes und verschiedene Messwertkorrekturen benutzt werden. 
Zur Vereinfachung herkömmlicher Messsysteme für Längenmessungen im großen Messbereich 
und zur Reduzierung von Fehlerquellen sollen hier Untersuchungen auf der Basis des Fabry-
Perot-Interferometers durchgeführt werden. Ein erhebliches Problem bei dieser Entwicklung ist 
die Einhaltung der Parallelität zwischen dem Mess- und Referenzspiegels, bei der Verschiebung 
eines Planspiegels zwangsläufig bestimmte Verkippung auftreten. Das führt zu Messfehlern 
oder kann bei zu großer Verkippung die Messung sogar unmöglich machen. Um eine hohe 
Parallelität während der gesamten Verschiebung des Messreflektors zu erreichen, werden ein 
Winkelsensor zur Messung von Nick- und Gierwinkel sowie eine Regelvorrichtung zur 
Ausregelung von Verkippungen im Messsystem eingeführt. Damit wird auch in großen 
Messbereichen eine Präzisionslängenmessung mit einem FPI ermöglicht. 
 
 
Aufbau des  Messsystems  
 
In der Regel besteht ein Fabry-Perot-Interferometer aus zwei planparallelen und 
teildurchlässigen Spiegeln, bzw. einem festen Referenzspiegel und einem verschiebbaren 
Messspiegel. Aus der Vielstrahlinterferenz ergeben sich dann Interferenzstreifen. Wird der 
Messspiegel verschoben, ändern sich die Interferenzstreifen. Die Intensität und die Schärfe der 
Interferenzstreife hängen von dem Reflexionsgrad der Spiegel und dem Einfallswinkel des 
Laserstrahls ab [4,5].  
Im hier vorgestellten Messsystem werden Spiegel mit einem bestimmten Reflexionsgrad 
verwendet, bei welchem die Intensität und die Schärfe der Streife optimal werden. Um die 
Verkippung zu regeln, werden drei Piezotranslatoren eingesetzt. Mit Hilfe eines aus einer DVD-
Pick-up-Einheit aufgebauten Winkelsensors kann die Größe der Verkippung ermittelt werden, 
die dann für Winkelregelung notwendig ist.  
 
 
Untersuchungen und weitere Arbeiten 
 
Mit Hilfe einiger theoretischen Untersuchungen können die optimalen Verteilungen der 
Interferenzstreifen und der Messbereich ermittelt werden. Damit werden der optimale 
Reflexionsgrad und Einfallwinkel bestimmt. Zur deutlichen Beobachtung der Interferenzstreifen 
ist ein Justierverfahren der optischen Komponenten erforderlich, das durch experimentelle 
Erfahrungen ermittelt wurde.  
Es konnten die Interferenzerscheinungen in einem großem Messbereich nachgewiesen werden. 
Damit konnte die Eignung und der Funktionsnachweis der aufgebauten Einrichtung für 
Präzisionslängenmessungen erbracht werden. 
Weitere Arbeiten bestehen darin, die Verschiebung des Messspiegels zu automatisieren, die 
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